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Введение. Современные оптические и оптико-физические методы измерения и 
приборы применяются во многих областях науки и производства, в том числе и в 
системе современных технологий возделывания сельскохозяйственных культур. 

Одним из актуальных вопросов, которые можно решить методами оптиче-
ской диагностики, является определение количества общего азота в растениях 
на основе спектрометрии их зеленой массы параметров растений в видимом и 
ИК-диапазонах в режиме реального времени [1, 2]. Недеструктивные методы 
анализа листовой пластины на основе обработки спектров отражения ткани не 
нашли широкого практического применения в РФ. Это можно объяснить тем, 
что уникальность спектров отражения для каждого отдельного сорта растения 
исключает возможность успешных измерений параметров растений отече-
ственной селекции дорогостоящими устройствами иностранного производства, 
спроектированными с учетом особенностей зарубежных сортов. Кроме того, 
закрытые алгоритмы обработки зарубежных приборов не позволяют проводить 
их калибровку под сорта и гибриды растений отечественной селекции и под 
азотные удобрения отечественного производства.  
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Практическая ценность технологии бесконтактной диагностики азотообес-
печенности заключается в повышении эффективности внесения азотных удоб-
рений и снижении экологической нагрузки на окружающую среду. Отсутствие 
отечественного аппаратного обеспечения для ее реализации позволяет сделать 
вывод о необходимости создания соответствующего прибора. Настоящая статья 
посвящена разработке оптико-электронной системы мониторинга состояния 
сельскохозяйственных растений на основе спектрального анализа пигментного 
состава растений сортов отечественной селекции в режиме реального времени.  

Обоснование метода спектрального анализа пигментного состава расте-
ний. Характерным признаком состояния растений является спектральная  
отражательная способность, характеризующаяся большими различиями в от-
ражении излучения разных длин волн. Знания о связи структуры и состояния 
растений с их спектрально отражательными способностями позволяют исполь-
зовать полученную оптическую информацию для идентификации типов и  
состояний. 

Одним из важнейших параметров, ха-
рактеризующих состояние растений в пе-
риод вегетации, является спектральный 
коэффициент отражения [3], обобщенный 
график которого показан на рис. 1.  

 Практически для всех видов расте-
ний в красной области спектра (0,6… 
0,7 мкм) лежит максимум поглощения 
солнечной радиации хлорофиллом выс-
ших сосудистых растений, а в инфра-
красной области (0,8…1,0 мкм) находит-
ся область максимального отражения 
клеточными структурами листа [4].  

При обработке спектральной ин-
формации часто используют обобщенные числовые параметры. Таким парамет-
ром, учитывающим особенность коэффициента отражения на разных длинах 
волн, является спектральный индекс объекта [5]. Спектральные индексы, ис-
пользуемые для изучения и оценки состояния растений, получили общеприня-
тое название вегетативных индексов [6]. Наибольшее распространение в каче-
стве показателя количества фотосинтетически активной биомассы получил 
нормальный дифференцированный вегетативный индекс — NDVI (Normalized 
Difference Vegetation Index).  

Индекс NDVI базируется на двух наиболее стабильных (не зависящих от 
прочих факторов) участках спектральной кривой отражения сосудистых расте-
ний и вычисляется по следующей формуле: 

 NIR REDNDVI  ,
NIR   RED





 

Рис. 1. Участки характеристической кри-
вой отражения растений (усредненной),  
        используемые для расчета NDVI 
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где NIR — средняя интенсивность отраженного света в ближней инфракрасной 
области спектра; RED — средняя интенсивность отраженного света в красной 
области спектра. 

Вегетативные индексы широко используются в целях мониторинга состоя-
ния посевов, в том числе для определения химического состава ткани растения. 
Зависимость спектрального коэффициента отражения от концентраций азота 
индивидуальна для каждого вида растения. Кроме того, границы областей RED 
и NIR для разных видов растений различны, что следует учитывать при разра-
ботке и калибровке конкретной спектральной аппаратуры. Для зеленой расти-
тельности индекс обычно принимает значения 0,2–0,8 и чем больше содержание 
азота в почве, тем выше его значение [7]. 

Создание оптико-электронной системы, позволяющей получать спектральные 
данные отдельных участков характеристической кривой отражательной способно-
сти растений с возможностью последующего расчета вегетативного индекса NDVI 
в режиме реального времени для сортов отечественной селекции, позволит прово-
дить исследования для создания базы данных нормальной азотообеспеченности 
растений, а впоследствии проводить измерения в полевых условиях с определени-
ем концентраций азота в почве по зарегистрированным спектральным данным и, 
кроме того, сформировать базы данных качества полей и рисков неурожаев для 
применения в сфере агрострахования и мониторинга чрезвычайных ситуаций. 
Таким образом, разработка аппаратуры для исследования спектральных характе-
ристик отражения растения в целях последующего мониторинга содержания азота 
в почве является актуальной научно-технической и хозяйственной задачей.  

Разработка и анализ оптической системы. В МГТУ им. Н.Э. Баумана сов-
местно с Аграрно-технологическим институтом РУДН разработан оптико-
электронный прибор для исследования спектральной отражательной способно-
сти растений. Прибор устанавливается на подвижном сельскохозяйственном 
транспортном средстве (ТС) так, что его оптическая ось составляет с вертика-
лью угол   (рис. 2).  

Рис. 2. Схема работы оптико-электронной системы мониторинга 
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Мгновенное поле зрения прибора представляет собой прямоугольник a b , 
ширина которого сравнительно мала 0,3 b  м, а длина определяется высотой 
установки  H и угловым полем зрения 2  прибора: 

     tg tg ,a H     

при 2 м,  2 50H     и угле 25  a    = 8 м. 
При считывании информации с мгновенного поля зрения со стандартной  

частотой кадров    25   Гц максимально допустимая скорость ТС maxv b   
7,5 м/с  27 км/ч.   

Если принять скорость ТС v = 20 км/ч, то площадь контролируемого в тече-
ние одного часа участка составит более одного гектара. При установке двух при-
боров по разным сторонам ТС указанная площадь увеличивается вдвое, т. е. 
производительность прибора достаточно высока. Оптическая схема прибора 
выполнена в виде гиперспектрометра (рис. 3). 

Рис. 3. Схема призменного гиперспектрометра  
 
Исследуемая поверхность 1 (см. рис. 3) освещается естественным светом 

или отдельным источником излучения. Отраженное от нее излучение попадает 
во входной объектив 2 и фокусируется в плоскости изображения, где располо-
жена спектральная щель 3. Щель определяет мгновенное поле зрения 2  в про-
странстве предметов. Коллимирующим объективом 4 прошедшее излучение 
преобразуется в пучки параллельных лучей. Разложение излучения в спектр 
осуществляется призмой 5, после чего изображение щели переносится проек-
ционным объективом 6 на фотоприемную матрицу 7, расположенную в его фо-
кальной плоскости. В целях унификации объективы 4 и 6 выбраны одинаковы-
ми. Они же входят в состав более сложного объектива 2. 

Основные параметры системы:  
 рабочий диапазон длин волн  = 600…850 нм; 
 фокусное расстояние   7,8 мм;f    
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 относительное отверстие 1 : 2,5;
 
D
f



 

 угловое поле в пространстве предметов 2 50 .    
Глубина резко изображаемого пространства. Требуемая схема расположе-

ния проектируемого прибора на ТС не предусматривает возможности располо-
жить оптическую ось прибора перпендикулярно поверхности предметов, по-
этому для использования всего поля зрения необходимо, чтобы все простран-
ство предметов, захватываемое полем зрения, изображалось резко. 

Ближняя 1R  и дальняя 2R  границы резко изображаемого пространства 
(рис. 4) определяются выражениями [8]: 

 
   

2 2
1 22 2 ,   ,Rf RfR R

f K R f z f K R f z
 

   
 

   
 

где R — дистанция фокусировки; f — фокусное расстояние объектива 2 (см.  

рис. 3); fK
D


  — диафрагменное число; z  — допустимый диаметр кружка нерез-

кости в пространстве изображений. 

Рис. 4. К расчету глубины резко изображаемого пространства (РИП) 
 
В представленных соотношениях допустимый кружок нерезкости опреде-

ляется выражением 

  ,z b  

где   — увеличение объектива 2, определяемое соотношением .z f R  
Пространственное разрешение. Оценка пространственного разрешения ги-

перспектрометра строится с использованием модуляционной передаточной функ-
ции (МПФ). В силу особенностей оптической системы, МПФ в направлении по 
треку (см. рис. 2) и поперек трека определяются разными соотношениями.  

Поперек трека МПФ определяется качеством изображения, получаемого 
оптической системой (рис. 5). 

В направлении по треку МПФ (рис. 5, б) определяется шириной мгновенно-
го поля зрения b, скоростью сканирования v, т. е. скоростью ТС, и частотой кад-
ров фотоприемной матрицы   [9]: 
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          2 2
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ub uv
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Как видно на рис. 5 и 6, требование разрешения объекта размером  
0,2     0,2 м, т. е. с пространственной частотой не меньше 5 м–1 выполняется в 
направлении по треку и поперек. 
 

а 

 

 
 
 
Рис. 5. Модуляционная переда-
точная функция оптической си-
стемы в направлениях, перпенди- 
 кулярном треку (а) и по треку (б) 
 

б  
 
Спектральное разрешение и ширина спектральных каналов. Оценим спек-

тральное разрешение и ширину спектральных каналов. Спектральное разреше-
ние определяется размером щели р, углом призмы А, фокусным расстоянием 
коллимирующего объектива fk, показателем преломления  n   и дисперсией 

призмы  dn
d



 [9]: 

     12
2sin .

2 2k

dnp A n
f d

           
 

При использовании в качестве регистрирующего элемента фотоприемной 
матрицы следует учитывать ширину спектрального канала, т. е. ширину спек-
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трального диапазона, приходящегося на один пиксель матрицы. Если m — ли-
нейный размер матрицы, с учетом биннинга равный размеру пятна рассеяния в 
сагиттальной плоскости, и пf  — фокусное расстояние проекционного объекти-
ва, то 

     12
2sin .

2 2k
п

dnm A n
f d

           
 

Отношение   и ,k  равное ,п

k k

pf
mf





 должно удовлетворять неравен-

ству 1
k





 [10]. В этом случае спектральные каналы будут регистрироваться 

раздельно, т. е. каналы не будут накладываться друг на друга. 
 

Основные параметры гиперспектрометра 

Угол зрения поперек трека  ............................................................................  50 
Число пикселей поперек трека  .....................................................................  161 
Пространственное разрешение поперек и по треку, м  ...........................  0,2 
Спектральный диапазон, мкм  .......................................................................  0,60–0,85 
Число спектрально независимых каналов  .................................................  30 
Отношение сигнал/шум при дневном и  
искусственном освещении  .............................................................................  более 50 
Скорость движения ТС, км/ч  ........................................................................  20 
Высота установки прибора, м  .......................................................................  2  
Глубина резко изображаемого пространства, м  .......................................  1–11 
 
Эти характеристики позволяют сделать вывод о применимости системы для 

работы на существующих сельскохозяйственных машинах. Пространственное 
разрешение по треку рассчитано с учетом скорости движения реальных машин 
и вместе с пространственным разрешением поперек трека удовлетворяет требо-
ваниям, основанным на предельной точности внесения в почву азотного удоб-
рения разбрасывателями. Поле зрения и глубина резко изображаемого про-
странства обеспечивают захват достаточной для мониторинга части зоны, 
участвующей в процессе внесения удобрений разбрасывателем. Пространствен-
ное и спектральное разрешения позволяют обеспечить наличие предполагаемо-
го числа каналов, необходимых для определения вегетативных индексов и рас-
чета концентраций вносимых веществ с точностью, превышающей нынешний 
уровень развития технологий. 

Заключение. Спектр отражения фотосинтезирующей ткани зависит от со-
держания в ней различных пигментов и откликается на изменение ее пигмент-
ного состава. Определение зависимостей между пигментным составом ткани и 
спектрами отражения позволяют выработать метод недеструктивного анализа 
пигментного состава растительных тканей, основанный на измерении коэффи-
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циентов отражения в области определенных длин волн и рассчитать индексы, 
отражающие содержание пигментов в ткани. 

Разработана гиперспектральная оптико-электронная система с призменным 
диспергирующим элементом и со сканированием по пространственной коорди-
нате при движении машины-носителя по полю. Моделирование и анализ полу-
ченной системы показал возможность и целесообразность ее использования в 
условиях современного уровня развития сельскохозяйственных технологий.  

Проведенные исследования — это первый этап формирования многоцеле-
вого комплекса для постоянного мониторинга состояния полей РФ и создания 
соответствующих баз данных. Дальнейшие разработки будут применимы в за-
дачах определения азотообеспеченности, имеющих как экономическую, так и 
экологическую ценность, в системе отслеживания качества полей и рисков 
неурожаев, представляющей интерес не только непосредственно в сельскохо-
зяйственной деятельности, но и в агростраховании и мониторинге чрезвычай-
ных ситуаций. 
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Abstract Keywords  
The work deals with development of the opto-electronic 
automated control system for N-procuring of agricultu-
ral plants. The study substantiated the spectral photo-
metric method for monitoring the state of green phyto-
mass in providing plants with mineral and organic 
substances. Moreover, the research focuses on the analy-
tical relationships that make it possible to calculate the 
basic parameters of opto-electronic equipment with the 
required speed, spatial and spectral resolution. Finally, 
the work gives the main characteristics of the developed 
hyperspectrometer 
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«Бортовые цифровые
многолучевые антенные решетки

для систем спутниковой связи»
Рассмотрены возможности спутниковых многолучевых
зеркальных и линзовых антенн, а также особенности по-
строения бортовых цифровых многолучевых антенных
решеток на основе крупноапертурных зеркальных и
линзовых излучателей. Приведены результаты оптими-
зации структуры и характеристик крупноапертурных
излучателей, а также антенных решеток из них. Пока-
заны преимущества многолучевых крупноапертурных
излучателей при построении антенных решеток для гло-
бальных систем спутниковой связи и возможные схемо-
технические и конструктивные решения по построению
цифровых антенных решеток.
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